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I. Objetivo: Padronização da utilização do microscópio monocular. 

II. Área de aplicação: Laboratório de Práticas Experimentais da Escola Estadual de Ouro Preto (EEOP). 

III. Responsabilidade: Todos os usuários deste equipamento. 

IV. Definição: Microscópio é um instrumento óptico, que faz uso da refração da luz oriunda de uma série de 
lentes, dotadas ou não, de filtros multicoloridos e/ou ultravioleta, para ampliar e regular estruturas difíceis de 
serem visualizadas a olho nu. 

V. Componentes do equipamento 

 
 
(1) Ocular: amplia a imagem formada pela objetiva. 
 
(2) Espiral de focagem: obtém-se focalização ótica dando nitidez à imagem. 
 
(3) Tambor: disco adaptado à zona inferior do tubo, que suporta três objetivas de diferentes ampliações. Por 
rotação é possível troca rápida das objetivas.  
 
(4) Objetivas: conjunto de três lentes que se sobrepõem a lente ocular, ampliando a imagem, as lentes 
proporcionam aumento de 40x, 100x, 400x.  
  
(5) Platina: peça quadrada, paralela à base, onde se coloca a amostra a ser observada, possui no centro um 
orifício circular que possibilita a passagem dos raios luminosos. 
 
(6) Iris do diafragma: concentra os raios luminosos e permite obter uma iluminação desejável para cada caso.  
 
(7) Pinças: garante uma maior fixação da lâmina na platina.  
 
(8) Espelho refletor: usado para enviar luz para a amostra e para a óptica do microscópio. 
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VI. Procedimento 
 

1. Preencher os campos nome do usuário, data e hora de início no ‘Formulário 002 Utilização do 

Microscópio Monocular’. 

2. Colocar a lâmina na platina (5) 

3. Prender com as pinças (7). 

4. Ajustar a objetiva de 40x (4) no tambor (3) e no visor da ocular (1), respectivamente. 

5. Girar o espelho refletor (8) até que ilumine o tubo do visor e o campo de visão esteja visível, então 

ajuste a iris do diafragma (6) para fixar a imagem clara. 

6. Ajustar o espiral de focagem (2) para que a imagem da lâmina fique nítida. 

7. Realizar a mudança das objetivas de 100x e 400x, tomando o cuidado para que a objetiva não tocar 

na lâmina. 

8. Ajustar o suporte do espelho, se for necessário obter um ângulo melhor para captação de uma fonte 

luminosa. 

9. Girar o espiral de focagem (2) para afastar a objetiva em uso da lâmina. 

10. Abrir a pinça (7). 

11. Remover a lâmina da platina (5). 

12. Preencher o horário de término e assinar o ‘Formulário 002 Utilização do Microscópio Monocular’. 

13. Limpar a objetiva de 100x com pano macio embebido em xilol ou álcool puro. 

14. Limpar qualquer outra parte do microscópio (plástica ou pintada) unicamente com pano macio e limpo. 

15. Manter o microscópio em lugar limpo, fresco, seco e livre de ácidos e fungos. 

 

VII. Observação  
 
      Evitar o contato dos dedos na superfície das lentes do visor e objetivas.  

 

 

 

 

 


